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Fundagdo Universidade Federal do Amapa

Pregdo Eletronico: 90009/2025 UASG 154215

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

A licitante Marte Cientifica interessada em participar do Pregdo Eletronico n2 90009/2025 UASG
154215, vem por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos:

o Pedido de Esclarecimentos Referente ao item 1.1:

1.1. Aquisicdo de equipamentos laboratoriais destinados a estruturacdo dos laboratérios do
Curso de Ciéncias Bioldgicas (CCB) e a modernizacdo de seu acervo, incluindo instalagéo,
montagem (quando necessario), bem como a realizagdo dos testes de funcionamento, nos
termos da tabela abaixo, conforme condicGes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Referente aos itens 2, 6, 8, 21, 23, 24, 25 e 35, solicitamos esclarecimento se sera necessaria
instalagdo, considerando que os equipamentos apenas precisam ser conectados a tomada para
funcionamento?

Aproveitamos para questionar se sera necessdrio treinamento para utilizacdo dos equipamentos
e, em caso positivo, se 0 mesmo podera ser realizado de forma remota (online)?

Agradecemos antecipadamente pelos esclarecimentos e nos colocamos a disposi¢cdao para
eventuais duvidas.

Atenciosamente,



_ MINISTERIO DA EDUCACAO .
; FUNDAGAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
COORDENAGAO DO LABORATORIO DE OCEANOGRAFIA, LIMNOLOGIA, FISICO-QUIMICA - LABLIMNO

JUSTIFICATIVA N° 121 / 2025 - LABLIMNO (11.02.25.09.01.08)

N° do Protocolo: 23125.025000/2025-78
Macapa-AP, 27 de outubro de 2025.

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL,
Prezada Comissio,

Em resposta ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa Marte Cientifica, a qual solicita a necessidade de
instalagdo dos itens 2, 6, 8, 21, 23, 24, 25 e 35 do Termo de Referéncia (TR) em conformidade com as exigéncias do edital (Pregao
eletronico n° 90009/2025 - Processo Administrativo 23125.005584/2025-65), descrevo na tabela abaixo o Unico item cuja instalagao
sera necessaria e de responsabilidade do contratado, conforme o item 1.1 do TR.

Quanto ao treinamento para utilizacdo dos equipamentos, sera necessario sim e pode ser realizado de forma remota (on line).

ITEM DESCRICAO

21 DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN TOTALMENTE EM
ACO INOX - Capacidade 5 Litros/hora (Capacidade: 5,5 L/H,
Voltagem: 220 V, Caracteristicas Adicionais: Desligamento

Automatico, Fixacdo Em Chapa A¢o Com, Material: A¢o Inox
Aisi 304 Tipo: De Piso)

Auséncia de assinatura de Wanessa Moreira de Freitas, SIAPE 2282153, devido a servidora esta em gozo de licenga maternidade.
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DEBORA CRISTINA DAMASCENO DE SOUZA FRANCISCO DIEGO BARROS BARATA
TECNICO DE LABORATORIO AREA PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
LABZOOVERT (11.02.25.09.01.12) LAMEN (11.02.25.09.34)
Matricula: 2385189 Matricula: 1750147

(Assinado digitalmente em 27/10/2025 21:32 )
FRANCY MENDES NOGUEIRA CARDOSO
BIOMEDICO
LABLIMNO (11.02.25.09.01.08)
Matricula: 2358245

Visualize o documento original em https://sipac.unifap.br/public/documentos/index.jsp
informando seu nimero: 121, ano: 2025, tipo: JUSTIFICATIVA, data de emissdo: 27/10/2025
e o codigo de verificacdo: aa5fd58298


https://sipac.unifap.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

